
Die Wahl des korrekten Behandlungsmittels erfordert genaue Kenntnis der Zusammenhänge und Einflüsse von Werkstoffeigenschaften und 
geometrischen Parametern. 

Einen Vergleich der ATS Nickel Titanium SE Bögen (SE = superelastisch oder pseudoelastisch) und NiTi Thermo 35° Bögen finden Sie auf den folgenden 
Seiten. Die nach ISO 15841 ermittelten Werte des 3-Punkt Biegeversuches mit Angaben in Newton zu Deflektionen von  
0,5 mm, 1 mm, 2 mm und 3 mm stehen in der nachfolgenden Tabelle. 

Abbildung vom Versuchsaufbau: 

Univ.-Prof. Dr. Christoph Bourauel 
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ATS ORTHO 3-Punkt Biegeversuche nach ISO 15841 Universität Bonn
Oralmedizinische Technologie

Uni.-Prof. Dr. Christoph Bourauel

Wire 12SE 12Ther 13SE 13Ther 14SE 14Ther 16SE 16Ther 18SE 18Ther 1616SE 1616Ther 1622SE 1622Ther 1425SE 1425Ther 1725SE 1725Ther
Mean 0,96 0,66 1,17 0,80 1,64 1,25 2,35 1,89 3,65 2,84 3,35 3,05 4,51 2,78 4,12 2,16 6,10 3,47
StdDev 0,05 0,03 0,06 0,03 0,08 0,04 0,05 0,05 0,09 0,09 0,05 0,09 0,22 0,05 0,08 0,04 1,67 0,11
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3mm Deflection März 2018



ATS ORTHO 3-Punkt Biegeversuche nach ISO 15841 Universität Bonn
Oralmedizinische Technologie

Uni.-Prof. Dr. Christoph Bourauel

Wire 12SE 12Ther 13SE 13Ther 14SE 14Ther 16SE 16Ther 18SE 18Ther 1616SE 1616Ther 1622SE 1622Ther 1425SE 1425Ther1725SE 1725Ther
Mean 0,86 0,53 1,04 0,58 1,46 0,78 1,97 1,34 3,13 1,90 2,79 1,76 3,87 1,36 2,76 1,25 4,58 1,47
StdDev 0,05 0,03 0,05 0,03 0,09 0,05 0,07 0,04 0,11 0,11 0,05 0,12 0,28 0,07 0,05 0,06 1,17 0,10
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2mm Deflection März 2018



ATS ORTHO 3-Punkt Biegeversuche nach ISP 15481 Universität Bonn
Oralmedizinische Technologie

Uni.-Prof. Dr. Christoph Bourauel

Wire 12SE 12Ther 13SE 13Ther 14SE 14Ther 16SE 16Ther 18SE 18Ther 1616SE 1616Ther 1622SE1622Ther 1425SE 1425Ther 1725SE1725Ther
Mean 0,83 0,45 1,01 0,49 1,37 0,63 1,82 1,15 2,79 1,46 2,58 1,46 3,47 0,87 2,62 0,96 4,20 0,98
StdDev 0,05 0,03 0,04 0,04 0,08 0,04 0,07 0,05 0,10 0,10 0,06 0,13 0,25 0,09 0,06 0,05 0,66 0,13
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1mm Deflection März 2018



ATS ORTHO 3-Punkt Biegeversuche nach ISO 15481 Universität Bonn
Oralmedizinische Technologie

Uni.-Prof. Dr. Christoph Bourauel

Wire 12SE 12Ther 13SE 13Ther 14SE 14Ther 16SE 16Ther 18SE 18Ther 1616SE 1616Ther 1622SE 1622Ther 1425SE 1425Ther 1725SE 1725Ther
Mean 0,65 0,36 0,75 0,46 0,97 0,60 1,53 1,12 2,42 1,28 2,39 1,34 2,89 0,76 2,09 0,88 3,51 0,93
StdDev 0,04 0,06 0,03 0,04 0,13 0,05 0,08 0,05 0,07 0,05 0,08 0,13 0,15 0,08 0,05 0,04 0,69 0,13
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